
Logbox-DA
Posso usar o aparelho na água a 1 m de

profundidade?
Sim, mas fique atento às seguintes restrições:

Este aparelho foi projetado e testado para atender à norma IP67 (ou NEMA6). De acordo com o procedimento de teste da norma IP67, o aparelho deve ser selado contra o ingresso de água por 30 minutos a 1 m de profundidade. Estes testes de conformidade são executados durante o projeto do produto e são refeitos periodicamente em amostras de produção.
Como uma boa prática de engenharia, recomendamos não operar este produto no limite máximo da especificação. Via de regra, é melhor escolher um produto IP68 para operar em condições-limite da especificação IP67.
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